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INSTRCKCJA O^LUGZ 
ZASIIACZY P - 316 P - 317 




t.l, Prze*nacz6iU« - P 316 1 P - 317 04 wyBOkizJ Jakosol 
Easllaczaml labotatoryjnyal nog^oyml praoowad Jako 
irtfdla stalego napl«ola lub stalego pr 4 du. 

Zasllaoze 04 w pelnl zabezpleczone prsed przypadkovyi 
Mwarolem aaolektfw wyjsolowych, 00 Jaot azozegdlnla 
oenn4 zalet4 przy zasllanlu wszelkloh ukiaddw ekspery- 
nentalnyoh, Wyprowadzone na plyt« prz«dnl 4 zaolekl 
0 teruJ 4 ce pozwalaj 4 uzyskad wysokostabllna napl^ole 
bezpo^redalo na obol 4 lenlu» 00 oznacza, le mo&liwe Jest 
vyellmlnouaale bl^ddw spowodonanyoh spadklem napl^ola 
na opornosol przetroddw doprowadzaj 4 cyoh. Wyprowadzona 
na plycle tylnej zasllacza llstna pol 4 czenlova umolll— 
wla programowanlo ^J^olowych wlelkn^ol napl^oia .1 pr 4 du 
zasllacza zewn^t^znya rezystorem lub napl^clem- 
Molllwe Jest rtfwnlei rdwnolegle lub szeregowe l 4 ozenlo 
kllku zasllaczy P - 316 1 P - 317 w oelu uzyskanla 
«l«kszych wartosot napl^ola 1 pr 4 du. 

Okce^lenla 

1*2*1. Napi^ole gnamionovp. pr 4 d znamlonowy- wartodd 

naplQoia lub prQdu ustawlona za pomoc 4 zemiQtrznycl] 
przel 4 cznlkdw lub zaprogranowana przy ulyolu 
elemeutdw regulacjl dolQozonych z zewn 4 trz* 
i*2«2* Napl^ole maksyoalne, pr 4 d naksyoalny* 

Przez naksymalne napl^oie 1 pr^d rozunile SI 9 
naJwlQksz 4 wartodd napi^ola 1 pr 4 du cnamlonowego* 
Uwaga: w przypadku ulyola vewn^trznych przel 4 ozni;- 
kdw nopl^ole maksymalne 1 pr 4 d fflaksymalny wynoszq: 
dla zasllacza P - 316 51 V, i : 1 A^.dla zasllacza 
P - 317 102 Vj605 ha. 

1.3. Speoyflkaoja. « 7 syiko«a. 

1»3*1» Inetrukoja obslugi ^ 

1*3 .2. Karta gwaranoyjna ' • ^ 

1.3.3. Pokrowioo z tworzyrra sztuoznego 1 6*^, 

1*3 .4. Bezpiecznlkl zapasone 4 ^ 2 ^ 

1*3.5* ^rdwkl zapaeowe 12V 50mA 2 szt. 





INSTRUKCJA OBSLUOl 

Z&SXIACZT P - 3ia 1 P - 317 

Prstohewywanl* 1 transport. Podoaaa praechowyaanla 1 
transportu aaailaoa powlnlon annido^i al« w pomlos»oz< 
alu • osyotoj ataosforao volnoj od par kwaadw, Xugd«t 
aoU 1 Innyob aktywnyoh awliizkdw ohoraloanyoli. 
toiQMratura pomioaaoaonla powlnna alelold »1« w granl- 
oaoK ♦ 5 do ♦ 35®C a wllgotnold wagl«dna nio powlnna 
praokraosad 8C«6. Proyra^d wlnlon byd ataraimia ohro- 
Blony od pyld,kurau 1 boapodrodnlogo dzialanla promior 
al alonooaDych. Zaollaoa odpowlodnio opakowany nolo 
byd praowoiony drodkaml komunlkaojl kolowod 1 poalet^ 
ranoj pod mrunklou. to nlo b«dalo naradony na anacane 
votradoy wyot^pujdob aaoaegdlnlo podoaaa iadowanla 
4 raakadovanla • 

Waxaokl pracy. 

Jtiymd poulnlen praco«»4 ■ ■atunkaeii otoe^lonyoh 
■ m-71/T-O6500 •ikusB 2 41* pr*5X*«j46« 6i“W !• 



Ark. ^ I A-«»67 






ISSITRUBCJA OBSmi 
ZAaHJyCZI P-316 P-317 

|_j i 


2. SANK TXCHRICZNX . | 


I 

2«1* PaxaaBtrx BaailaoBy « Bakza« . 
•tabllliaoji oapl^ola 


P316 


P317 


2.1*1.Rapl«eU ajJActOM 


0-50V 


0-1007 


2#1»2.NU4olcladaoA4 kallbxaojl 
naplfeia 


0.3^ Inb 


0,3% Ittb 30o7 


2«1»3«StabtIlBao48 aaplfola myiw 
AeLoaego oa ealaa D«pUcia 
aUcl£lO^ 


0.01^ •»2bT 


0,01% 42o7 


2»1*4*atablllEaeja itapleola 

aago o4 solan ooel^8enla 


0,01% 4207 


0,01% 4 2o7 


2 » 1 * 3 «Pzs 7 aial«k oiaol 1 osunj 


0,3«7ak 


0,3n7ak 


2»1«6»Wap4loBpoDlk teroLosny 

i 


0,02St/°C+lBV 
/ 0 


o,o 2 s»/®c*a«v/®c 


' 2»1«7»BtabilnoAA dlugotexalnoaa 


0»03% 4307 


0,03% 43o7 


f 

> 2«1.6.StabllnoA4 kt6tkotaxmlnoaa 


0,01% 42o7 


0,01% 4 2o7 


2t1*9«Basjfstanoja ayjAoloaa 41a 
px^du otalego 


5noo 


1 ^ 

20moo 


2»1»10«l8^e4aoo;1a a^JAoioaa 41a es^« 
atotllaoAol 1 Icils 


130 BOO 


i 

i 

r130 OOB 



2«i«11»Clux^ex:f8t7lc« EacilIaoBa 
41 a obol^ienla iDpul80H6go 

































INSTBUECJA 0B3LUGI 
ZASILACZI P - 316 P - 317 



2*1«12* CJiiaxatctex^atylca «A 4 ocaola 1 nyl^osaola 




2«2* PaxaiQQtr^ xasllaoea a eatcresla 
atablllzac.il pradu 



1* Px(|d wyjuclowy 



2*2«2« DolcZadnoAd kallbxacjl pradu 



2»2«3* Stabllisacja px^du od zmlany 
Dapl^cia sled ± 10^ 



2«2«4» 6tablllzac;}a px^du od Emlao 

obcit^ionLa dla zmlany oapl^cla 
0 -^ 0/0 napl^cla aaksymalnego 
pray malcsyroaloym pradzle 



2«2«3* Pxzyd^ai$k sled 1 saumy 



2*2«6* WspdSiozyDDil; texalczoy 



2«2«7« StablXaoSd dlu^otexmloona 



•StabilDoAd krdtkotermlDona 



2,2«9» fiozystancja ffyJAolona dla 

prgdu stalego 



2«2.10»PoJeoDoA6 flyJAcloffa 



B-316 



P-317 



0.01^ 



3oq^A 300>ii 



0,1^' 



80 Ebm 



440 >iP 



160 Kb 



20qpP 



2«3 WaxuDkl zasllaola 

2*3«1* Kapi^cld zaslIajQce 11 

Uwagas zasllacz ole ponlalen ^1 
byd zaslXany ze stablllzatoxa 
napl^cia zcleimoco sllnle zoLe— 
ksztaXcaj^cago przebLeg naple- 
cia sleclonogo /Dp* ze stablll* 
zatoxa xazonansowego/o zawaxtodol 
IxaiaoDlozDych > 3^ 

2*3^* Pob6x oocy 

2*4* Mlexnlk — nbudonany mlexplk poznala na 
pomlax px^du 1 oaplecla ny;Jdclonego* 
PxzeX^uzaQie mlernlka z ^^edoego xodzo;)u 
pxacy n dxugl odbyisa bIq automatyoznle 
z cbnll^ pxzejdcla zasllaczy z pxacy 
staXopxqdowe j oa pxacQ staXoDapl^oloa^ 

1 odnxotDle* 



110V lub 220V 
tlO^ 50Hz 



A-uv 37 





























INSTHUECJA OBSLDGZ 
ZASriACZI P - 516 P - 517 



Ponlaz oapt^ola* 

V lalaeBlQ praov ataIopx^do~ 
waj saallaosa alaxollQ wakaeu* 
ja nap 1 ^ 0 la ayJAolowa* 



ZalEras alarolka 



HladokZadao66 pomlaru paplecla 



Pomlax px^du* Mlaxnlk askasuja o: 
auD^ px^du ay;j6clonego 1 px^du 
venD^txsnego zaslIaoEa jalco pxCH 
cant px^du makayaalnago 
/patXB pkt* 1«2«2./ pOBi^kazo- 
nego 0 pr^d neno^txBoy BaallacBa 
wynoszqcy 5Bi^*'^okZadDo66 ponlaru 



laiapexataxa otooaenla. 



Wllgotnodd Bzgl^doa. 



Wyalaxy* 



P-516 


P-517 


50 V 


100 V 


5% 


5% 



2»e, 


Cl^iax* 


2,9 


Czas Dagxzewania 
Uffaga pxzgxzQd jest gotdii do 
pxaoy jui od momehtu aZ^ozenlai 
jadnak^a palna zgodooi^d z parame'c 
ajetyml w pktdotyozacych kaXlTsra- 
0 II napleola 1 pxadow eras 


trami 




di^tdfi, uzyskuje sIq po upZyale 
1 gods* 


2 ;io. 


DopuBZOBaloy ozaa niispnecvi2ai»i.p^ 



20 • 80^ 



18^x500 X 250 mm 



6,2 kg 



1 gods. 



A*My 67 















INSTnUECJA 0BSU7GX 
2A^ILA.CZY P - 316 P • 31T 



3* OPIS TJELADU 



3«1* 2a«ada dsiatanla 

Sohaisat lilokowy aasllaoKa Jeat prsadstawlony na ryaunku 
15 / na koxxou Instrukojl /• Kaplfiola a 4vupo26wkov«so 
proaioimlka g25wnego Jaat podawanp na tyrystor 
kttfry wraa ■ konAensataram tworzy uklad vst«pneso 

regulatora* vyzwaXanla tyrystora naat^puja po przylola- 
nlu na Jego bramkQ l^ladw azpllkovyoh e ozQatotliwo^cl 
100 Hz a tranalorinatora ^2* pojawlanla al« Im- 

pula6w Jest aynohroniaowany naplQOlan aleoiovya a trao* 
alormatora Tr^ oraa &apl«olea emlter — kolektor tran— 
syatora vykonavozego UkXad ayzvalanla tyrystora 

utrzymuje ml^dzy emltereD a kolektorem tranzyatora 
napltoie okoXo 10 V* Oznaoza to, 2a moa atraoona w tran* 
zyatorze wykonaaczym nia zalely od napltola na vyj^olu 
zasllaoza* 

Tranzysior wykonawozy Jeat starovany zr dwdoh 
vzottcniaozy, s ktdrybb Jeden atablllzuje napl^ola a 
drugl prod* Jednoozeana atablllzaoja obu tyoh wlelkobol 
nle Jest motlliiTa, dlatego traazystor wykonawozy Jest 
atarowany poprzez bramk^ "lub"* Ka waj^oia bramkl 63 
podaaane sygnaXy za wzoaonlaoza prqdovago 1 naplbolowago 
Ka wyj^olu braiakl Jest zaweza mnlejsza z dwdcb napi^d 
wpjiolowyoh* W ten sposdb zapeiraiona Jest automatyczna 
przeX^ozanle zasllaoza m praoy stalopr^dowaj w praoQ 
atalonaplQolov^* Dla opomo^ol obolG^anla vl^kazej 
»d ■ zasllacz praouje Jako 2rddlo stalego 

naplQOla Mtoalast dla zasllacz praouja Jako 

2rddlo stalego pr^du / rys* 1 /• 

BodzaJ praoy sygnallzowany Jest przoz 2<irdwkl znsjdu- 
J 4 ca sit na plyola przedniaj zasllaoza* 

V zakresle praoy atalonapltolowaj tranzystor T. Jast 

Si** - . * , 

ztarowanyvz praoujiloogo w ukladzla porovnanla napltd 
wziBSonlaoza rdtnlooTrogo* Jedno vejSola tago wzmaoalaoz^ 



Jast steroivana naplQolam wzoroozym* Na drugla wej^ola 







Ark. 6 


1 A-m»57 





c 
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XNSTSDECJA OBSUJOI 
USIL&C2T P - 3i« ? - 317 



posxrvM «al«laik R^, jMt prsyMon# 

naplfol* « 7 jlolo«e BaBllaeu. Uklad m tak dobrana 
apra«*«ala» da d^dy da tage» aby rddnloa naplQd ml^dsy 
wal^olaal vxnaoaiaoaa napl^olovogo byla rdwoa daru, a 
«l«o praaalwdslala vaaaliam salanoa napl^ala wyllolawago 




Sya. t. Obszar praoy zasllaozy P - 316» P - 317 

/ dU ^ - 3t6 U^x.y«»l^e- 61 V, lA/ 

W zakresie praoy staZopr^dowaJ iranzyator Jest 
alarowany przaz braisk^ *lub** za vzoaoniacza praouj^ego 
w ukladzie pordwnanla pr^du. Jest ta rdwaled vzmaonlaoz 
rdlnlooay. Jedao wej^ola tego wzmaonlaoza Jest aierowa- 
ae napl^olon wzoroowyo ■ dzlelnlka zloionego s 
na drugla vej^ole przykladana Jest oapi^ole ay«o2aaa 
przeplywem prqdu wyj^olowego zasllaoza przez opomlk 
tJklad d^ly do tego, aby rddnlca bapl^^ nl^dzy wejiolaml 
wzmacnlaoza byia rdwna zeru, a wl^o przeolw<iiiala znia- 
nom pr4du ayj^olovego. 

NaplQola zasilajqoe wzmaoniaoza 1 braakf Jaat pobla* 
'rana ze £x6&la aapt^oia wzoroowego oras zasllaoza ponoo— 
ttlozago* • 

4 



i 
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ZNSTRinCCJA OBSLUOI 
ZASIIACZY P - 31® P - 317 




S«I. OplH ukZadu tyrymfrm* ^ 

Zadanlan tsrrystora last utrsymarvaala na kOBdanaatovia 
^3-4 a 10 T wl^kaaago ad napl«ola panujdoago 

aktualnle na ayj^oiu saallaoza^ SUa takl uayakuja aif 
prxea aolan^ nomentu laplotta^tyryatara w salaino^ol ad 
rdlnloy olQdzy oaplQolan na kondanaataysa f j ^ a naplf* 
olam ayj^olowyis. PraeDlagl napl«ola prsad 1 aa tyryata* 
raa przed 8 taviaj 4 ryaunkl na aobenaoia IdaaayiB* 

Tyrystor ayzaalany Jaat Inpulaan a blaklng ganaratara 
rys • ( 3 ) zbudoiranaga na tranzyatoraa Tg 1 tranalarmatoraa 
Tr^» Baiter tranayetora Tg utrzymywaay jaat na potanojal 
S V uzyskanynt a dlody zenera Znipula na wyj^olu 

bloklng generatora pojawia alQ s ohwlld, gdy naplQOla 
na kondensatorze C ^2 rya. @ oslqgnia wartei6 V* 

W obvlll przej^ola przaz zoro ainuatldalnego napiQOla 
na transformatorze Tr^ 1 napl^ola na bazia tranzystora 
Tg oslqga wartoSd dodatnl^ rys. 0 po ozym nast^puje 



rozZadotrania kondensatora C. 



Po rozladoisaiiiu konden- 



satora naplQole na nlm narasta rya*(^pod vplywein 
tranzystora Szybkodd narastanla tego naplQola jest 
okrosloua vartoi^olq prqdu kolektora tranzystora a ta 
a kolel rdlnicd ml^dzy naplQolem na kondensatorze 
a napl^olera na dlodzle zenera 

3.3* Opis ukZadu vzmaoniaozy. 

Wzoaonlacz pmdoair 1 naplQOiovy '84 jednakoayml symetryca 
nyml wzaacnlBczaini o sprzQleniu bezpodrednlm. W oelu 
uzyskania nabego wspdlczynnika temloznego, w stopnlaob 
wejsolowych tyoh wzmaonlaczy zastosowano speojalne tran« 
zystory typu B|CY * 80 odznaozajdbe sl^ Balya dryltem 
ternicznym. 

3«4* Opls ^rddla odnleslenia* 

lirddlo odniesienia zbudowane jest s nast^pujqoych ala- ' 
raentdn ! 

1 . drddlo naplQola wzoroovego « dloda zenera 
2 * dzielnlk naplQola odniesienia ®53» ®C 8 

3* wzmacnlaoz rdZnloowy Rgg*' ^ 57*^59 

4 « obolalenle wzmaonlaoza - irddlo stalopradowe v 



AA. 10 \ A-«qr 3 » 






INSTRmCCJA OBSUJOI 
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- 6 wy^ajnoicl 0,6 JiA , 

6 * traiu^ystor wykonawoay 

6 . potonojometr Rgj - tistawleal* pr^&a Alody sen«ra 
przy ktdrym osi^ga ana najnulajsxy tenqperatiurowy 
« 0 p 6 lczynQllc napl^ola* 

t. potBDoJoootr Rgjj - rasulao^a wartoiol naploola adnle- 
ftleaia 13,2 . V* 

®* “ kompensaoja wplywu zmlan aapl^ola zaallajqoega 

na warto^d napi$ola odnleslenla. 

Wzmacnlaoz r^lnloowy pordwnuje oaplocla dlody aanara 
m podzlelonym naplQolem odjileslenla* Sygnai WyJ^Olowy 
wzmacnlacza steruje tranzystoreo wykoxupvpzym* UkJad na 
tak dobrano eprassfienle, te dftiy da tego,’ aby rdlnlea 
oapl^d nl^dzy ifajsolanl TrzoaoDiaCza byla T4vnA zax^* 

3*$* Opls zasllacza pomocnlozega* 

Zasllaoz ten sluZy do zaOilaala wstnacnlaozyi napl^olowe^ 
go, prqdowogo oraz brankl "lub" • *Zbudoirany Jest na 
tranzystorze stanoirlQoyia element wykonawozy, 
praoujQoym Jako uklad pordwnujqoy % wzmacnlaoz, Dioda 
®33 Blu±y do tormloznej komponi^ojl tiapiobla Ugg tran- 
zystora T^g* 0 bol 4 £enleDi tranzystora T^g'JoBt tranzystor 
vykonawczy oraz SErddlo sti^loprQdowe o Wydajno^ol 
0,6 mA. zbudowany na elementacli Rg^, ®64' ^13* 

3«6« Zabezpieezenle zasllacza* . - , 

1 * Bezplooznlkl toplkoire zabezpleozajqco translormator 
sleolooy przed .przect^lonlem* 

Zw Oloda Dg zabezpleoza zasllaoz przed oaplQOlem zewngi^-^ 
trznym, ktrfrego biegimy dodatnl 1 ujemyny dolqozone 
64 odpowlodnlo do dodainlego 1 ujomnsgo zaolsku wyj- 
^oiowego zasllaoza* ' *■ 

3* Dioda zabezpleoza zaellaoz przed napl^dlem zew^ 
HQtrznyiii przyloZonym na zaolskl vyjdotowo zasllaoza 
gdy biegun dodatni naplQola zemtQtrznogo Jest podl 4 ^ 
ozony do njemnege zaolsku zasllaoza d biegtm ujemtiy 
napl^ola zswn^trznOgo Jest podl 4 ozony do dodainlego 
zaolsku zasllaoza* 

4* Dioda D^ zabezpleoza uklad zaSllany przed przypddko- 
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ZN8TBUKCJ[A OB^iiUOZ 
EA8IUCZT . P - 310 P - 31T 



wyM t9»rmrofm Molskdv” - ••oslng” oras " « • 
■n*Jduj4oyoh alf am piyol* priediil*J misIIaom* 

0* Dloda MboaplMSA tranaystor wajlolowy 

viMonlaosa oaplaeiowag* praad aalaaoaanlMi w pray- 
padka praet^oaanla raayataaa prograaujqoago oaplaela 
RjI 3 “ & 2 P ^ OfaBitfv* / aaprograwmaala aarovago 
naplQola oa vyjdola/* 

0» Dloda praaiaoaa otmdd pardvoanla oaplfd 

Spt ^07 * ■oaaooia praajdola « aakraa praoy 
atalapr^ovaj • Zadanlaa Jaj Jaat padwygaaania raayatanojl 
wyjdalowaj aaallaoaa « sakraala praoy ataloprndowajf 
araa aabaaplaoaaola tranayatara TB3 praad avarolaa 
na ayjdolu* 

TvJD.loda sabaaplaoaa traoayatar praad aalaaoaaolaa 

w praypadku avarola aaolakdv ayjioloayoh aaallaoaa* 







INSTRUKCJA OBSLCGI 
ZASILA.CZY P - 3ie P - 317 



4 « OPIS PLYTY PR2IEDXIEJ, TYLNEJ ORAZ ELEUENt 5\7 REGDtACYJNYCH 



Skof^oiva reguiacja prmiu 




By»i 2. Wldok plyty przedAleJ zaeflaoza P - 317 . 







INSTRUKCJA 


OBSLUGl 


ZASIUCZY P-3ld 


P-317 



‘ec2nil<i 









• i^^HprOOr t<\ 5 ^ 



\JouipUi‘E e<KX)V 



ti output 



REflCTE 5cN5lNC 



Al 5EN5IND 



, RCte 



!l5l!l!l5l ||[lSl5lgl!liliP.. 



. ^ ryp psr? 

Tjok, 



UitwQ dopot^czenia 
z&^n^trzriijch et&nenidw 
progrQrrKD^ 



labiiczm 

jnamidnova 







Pnewdd 



Uwagat poZ^cseDla Icodc^nlcaml 3}^ ora 2 S 5*6 ao^na 

iv^konao aa llstnle uaiessczoDej na pl^rcla t^laej sasi- 
lacza lub oa zaoiskacli n 7 ;) 6 olov(r 7 oli« 

W plexfvazym pxaypadku obclt^^eata aaXe&7 podS^^ozyd 
do zaclstcdn 3|6 aa pXycle t^Xuej, n dxuglm 
do zaclslc6ff 



Rya* 3« WidoR p2yty tylnaj zaailacza* 



Aik. I A-«zp 
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— -j; L 

• • POSLUaiWANZB SZB PRZYR2ADEU 



B*l* Wl^ostnle sasilaosa do •tool* 

Zaatlaoa doataroaony prsaa «ytwdro« Jeat prayatoaowany 
do naploola aaallanla 820V. Ja*all uftytkovnlk dyaponula 
zaailanlem 110 V, praed wl^ozenlen aaallaoaa dy alaol 
poviDlen amlenld rodzaj beaplaoanlica oraa praaXutoaad 
fcoiiodwk^ zaailanla oa llatwle tranaformatora. W tya oaln 
nalely odkr^old pokrywo lewego boku aaallaoaa 1 vykonad 
pol^oaeDla na tranaforinatoraa aiaolowya Jak oa rya. t. 




Bya. 4. Sohasiat pol^ozad transtomatora alaolowago « 
przypadku aaallanla naplgoioin , v V. 
a/ 220 V b/ llOV 

Uvaga s 

Pray irymianle beaplaoknikdw nalely konlaoania wylacayd 
saallaoa a eleol. 



i 

M.13 
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Prse6 wl^ozenlea MZllaosa do olool oaloly oprawdsldi 
1. 0 S 7 zasllaos ^oalada awobodoy praoptjrw powlotraa prao 
portormaoJo obudowy. Nlo wolno sakrywad perforaoll 
obudovy* laallaoza od gdry praoi atawlaalo oa dIb . 
inoyoh przyra^ddw* 

ft. oay vaaallcio pol^ozenla a aaolalcanl wyJdoloayBl a^ 
wykenaaa atarannla, w apoadb aapevnlaj^oy Jak oaj* 
BnlajBZ4 razyatanoj^ atykdv. 

Zaallaoa nlo powlnlen byd zaalXany aa Arddla oapl^- 
ola o zavarto^oi barmoniozayoh wl^kaaaj od /np« 
aa atablllaatora razonanaowago/. 

6 .ft. Pel^zanie uzlaaienla* 

Zaal^oa Jaat wypoaalony « trdJ^2:owy praavdd aleoloiry, 

« ktdryB jedoa ftyla jaat po^aozona a obudova zaallaoza. 

E ohwll 4 wl^ozanla wtykU zaallaoza w galazdo alaolowe 
a uzlaalo&yni boloaa, obudoaa zaallaossa jaat polt^ozoaa 
a alaml^ • 

Jatell zaallaoa jaat podlqczony do nlauziaolonago 
gnlazda alaoiovago nalaly uzlaoid jago obudowy wykorzya- 
tujao do tago oalu gnlazdko GKD zoajduj^oa alQ oa plyole 
tylnaj zaallaoza* Uotliva jaat uzlamienia dowolsago 
aaolaku iryjdolwego lub pozoatavlanla obu zaoiakdv nia- 
ualaolonyoh a tyn, fte ala oalafty podla<>zyd lob do . /Oq- 
ojalu wyftazego od 500V wzglQdeo alaal*/rya«5/* 




Bya* 5* Prayloianla napl^ola wzgl^dan naoy zaallaoza* 
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ltepl6«l« vyj^olowtt. 

Kaplfttl* vyjtfolow* uitawia al* prs«t 4 osnlklaB napl^6 
oral potanojoaetren plyimaj regulaojl. / rya* a /. 
Warto^d naplQola wyjiolowego rdima Jaat auala napl«6 
adpewladaj^oyoh voidnlflyiK klavtaaon praal^oanlka 
oapi^ela i napl^ola uatawAonego potanodomatren plynnaj 
ragulaoji* Za posoo4| praal^oznlka aolxia uayslcad ]caXi«» 
browanp, a dokladno^ol^ dS%, napi^ola vyj^olowe o varto- 
iolaohi 





49 


50V 


98 


400V 



Vlarto^ol ta uzyalcuja al« pray potanojomatrze plynnaj 
ragulaojl napl^oia w pozyojl "cal". Za pomao^ prze 240 znlk<: 
aaplad wraa z potaacjomatran pXynneJ ragulaoji aoZzip 
nzyskad dowoln^ warto^d napl^ola vyjdoiowego w przodzlale 
0 - 61 V dla p - 316 oraz 0 - 102 V dla P - 317. 

CUdit.Pr^d wyj^olo^* 

Pr^d vyj^oiowy Jest uatawiony dvroma dzlaslQolopozycyJnyml 
przeX^ozallcanil. Suma pozyojl przal^osnlkdw wslcazuja pr^d 
ayj^olovy zasllaoza* Jakl pXynlo w zakresla praoy ataZo- 
prqdowaj przyrziidu. Za pomoo 4 przelqozaikdv molllwe 3aat 
uatavlenia prqdu vyjdolowego o aartoSolaoh : 




' - 3 


16 


*10 


20 


30 


- 31T 


10 


15 


20 



990 


lOOOoA. 


500 


505m/l 



Bokladnodd kallbraojl pr^du wynoal 

6*a* Prza 240 zania rodzaju praoy zaellaoza. 

PrzelqozeQla rodzaju praoy zasilaoaa s praoy ataiopr^dovej 
na praoQ atalonaplQolow^ l odvrotnla Jest dokonywana 
autoBiatyozma w zalelno^ol od przylolonago obol^leala 
oras px 4 du l uapl^eia pomlarowego* / rya* 1» /• 



Ark. 17 I A-txsd7 




























nrSTBGTOJA OBSLUaX 
ZASIIACZY P - 3ie P - 317 



pQdl4029nie ebel^ftenla przy praoy atalonapi^iavaj* 
Zaallaoza P * 316, F ~ 317 « zakraala pyaoy ataloiMplf- 
olovej posladaj 4 bardzo, nalQ rvpyatan^ wy^iclvw^ 

/ olcolo 6 mOhm Zwykla stosowaae przevody poX^ozanlowe 
poala<Saj4 ropystsoc^ 7 , rz^6u 60 mOhm, a wl«o viekas^ 
od fa p yg U nlql nyj^olowej zaalOACEa. / odolnak llnkl 
aledzlaael o ^rednloy 1,5 nuo 1 dlugo^oi 1 d poslada 
ivpyaharfcif 20 DOhm /• 

W ealu pdlnego vykarzyatanla paraisetrdv zasllacza 
nalely atoaowad etablllzaojQ uapl^ola bezpodreilnlo na 
•bol^ianlu* Sohemat poiqczexi Jakl nale£y w tym vypadku 
atosowad d^at przedatawiony na rya« 6« 




®ya» 6 * Uklad polqoze^ dla stablllzacijl oaplQoia 
bezpodrednlo na obol^^anlu. 



Na listvle polqozenlowaj umleszozonej na plyole tyloaj 
**®il®o** powlnny byd dokonana pol^zenla przadetawlaiia 
o* i*y®* / polqczenla ta 84 irykonane przez produoenta/ 





LJ 


LJ 


f J 


,151 


fU 






■ 


■ 


■ 




9 10 H U 1» 44 

TZ. 1 zcclski fw Drvdc 



& 



J 



Rya* 7*Uk3:ad poitqozcii llstay na piycia tylnaj przy 
sanodzlalnej praoy Jednego zasllacza* 
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INSTRUECJA OBSLUOX 
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Cvaga: 

W eelu uzyslcanla mlyoh sakl^otii na a1>ol4lanlu nalaty 
utywad do pol^ozen prsewoddw afcranommych* 

Wskazane jest zbocznlkowanla p1>ol4tettla pojanno^ol^ 

0 warto^ol kllkudzlesl^olu alkrofaraddw w oeXu akompan- 
aowanla Indukoyjno^ol przewoddif doprowadzaj^oyoh* 

Obol^lenla 1 zasllaoz powlany by^ uslaalona tylko v 
Jednym putikicla* 

Spadak napi^ola na ra^ystartc^ przawoddw poli^zenlowycb 
nle povinlan byd wl^kszy od 500 nV* Po przekroczenlu 
tej wartodol zaozyna dzlatad uklad zabazpleozaj^oy 
/ dioda na scheiiiacie IdeoTvya / 1 ale molna uzyskad 
dobraj atabllizacji naplQoia nyjdolovego* 

Przy oplsanym rodzaju pracy zasllacza rozystanoja 
przex?oddtr dociaje sIq do rozystanojl rezyatorb prQdoczu*- 
dago , 00 poxffodujer la zasilaoz wchodzi xr zakres sta~ 
blllzaojl pr^du przy prqdzle wyj^oionym nieco smlejazym 
od prqdu giram!QOowe90* 

Przyx>adkowe odXqczenle przewodu dol^czonego do zaoiaku 
” sensing ” powoduje vzrost napl^ola zaslIaj4cego 
0 0,6 V. 

Przypadkowe odl^zenle przexrodu dol^ozonego do zaolskd 
* <f sensing * powoduje spadek aapl^ol^ wyJdoiOTrego do 
zera« 

Molliwa Jest praca zasllacza przy znarolu zaolekdv 
“ + sensing " z " + • oraz ** — sensing z * — 

Jednakte w tya przypailUu nalely uwzgl^dnid lakt, £e do 
r^y&tarcji irewn^trznej zasllacza dodaje sl^ rezYs^anc)! 
przewoddw pol^czenlOTTyoh* 

6 * 7 « Praca stalopr^owa* 

W tym zakresie praoy nalely zeorzed znajduj^e bIq faa 
plyole przednlej zaciski " > sensing * s ** <f ** eraz 
xt ^ sensing " z **-**• Na Xlstwle zamleszozonej na plypl 
tylnej musza byd wykonano poli^czenia przedstawione na 
rye. 7. 





IKSTRUECJA 0BSU70I 
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— I 

W sakrtsle pracy stalopr^dowaj Basllaos poslada bar da e 
wyaalcq oporno^d vyJdoloai 4 dla pr^ddv o oa^atotllvo^ol 
■olajaaaj xd : o;00O3 Hz. dla vlQkazyeh ozQBtotllwodol 
naledy uwcgl^dnid pojemnodd wyjdolowd saallaoza 
vynoazdoil 440 uP dla P 316 a 300 uF dla P - 317. 

Ulamlk* 

Vbudowaay nlemlk pozvala na pomlar pr^du napl^ola 
na vyjdolu saallaoza. Przeldozaala rodzaju praoy nleml - 
ka adbyira alg automatyoznla. 

S«6«i» Pomlar pr^du* 



Podozaa praoy atalonaplQoloweJ mlemlk walu&zuja 
imrtodd prqdu wyjdoloveeo Jako prooent pr^du 
,.XIiaialonovi .'0 povl^kszonego o 6 ml pr^du wewnQtrzneg > 
Miernlk wskazuje prqd vewtiQtrzoy o irartodol 6 ml, 
ktdry zumuje aio z pr^dem nyjdoloaym* 




Frzykladt 

1* Ustawlamy 
Omqccq *p moil 
2* Oboi<ilanty 

rdwny >tp 5 mA. 

3* Proid wyjdolowy 5 ml + prfjd ireifaQtrzny. 6 ml • 
10 DkV* 00 Btanoni 50 -fiiamlonovego oraz 

5 ml prddu vevnQtrznego* 

/ IS ml 6 ml / M 20 igl* 



4* Ody zaslXaoz jest nieoboiqlony / prQd lyyjdolowy 
rdway zeru / anperoznlerz wskazuje oboli;±enle 
25 ponieTial prqd ..Tleun^trzny 6 ml stanowl 
25 ^ imrtosoi 20 ml* 



5 *8 *2* Pomlar naplgola* 

Podozaa pracy ataZopr^dowej miernlk praouje jako 
woltomlorz o zalcrosle 0 - 100 V. Dokladnodd 
vskazaii woltomlerza jeat lepsza od 3 

5*9* Sygnali 2 ;ao ja rodzaju praoy* 

RodzaJ praoy zaallaoza aygnallzowany jest przez lardvkl 
umleszozone na plycle przednlej* 

Uolllwe Jest przyi^zenle Innego vakainlka rodzaju 
praoy zaallaoza * W tym oelu iialely przerwad poldozenla 





XNSTaUKCJtA. OBSUJOX 
filSUACZY P - 3 ft 6 P - 317 



■iQOap ti|osd«lc*ml 11-43 13-14 10-3 Uatiqr nmfmmmzo- 
&«J na p 2 yel« tylnej xasllaoza* 

L^osMa 10, 11, 13,40 Icttfryoh O 3 po 4 t 4 oaono aostykl 
prsokainlka, uolna vykorayotatf « dovolny «poo4b a sast- 
rselonlen, 4o nle sootan^ prsokroosMio katalogovo 
paranetry prsekainlka» 

1« Uakayaalco napl^olo prsel^aano 100 V 

3* Pt 34 DeOcoynalny SOOiol 

3. Feteaojal ^Beatyktfw wzglQdou obudowy zaollaosa 300 V 
Sohoinat poXaosaii aaetykdv praokainllca przedotawla ryo* 6 . 



1 


LJ 


n n ft potblenie przeieaznflca dia 


□ 




" j 




prac^ a(atopr 9 ck>wef 




j 


, • 




^ 01QZ pr zy wyv^czonyrn 
zasUaczu 



ri 



Pyo* 6* tJklad poXdozeii aeaiyk3w praekainika* 

Vtoaga: 

Pray vykoraystywaiilu praeka^nlka do aygnallaaojl bowiiq- 
trsnoj aostajo edidoseiiy vewnotrany alernlk naplQOla 
1 pT 4 dU« 



Ark. 2 f A-«v ^ 
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6. PBld PHOGRAUOWAIU 



6«1« Cwagl og6la«* 

6»1«1« W oalu przyetoaaaanla sasllaoza da praoy programo- 
aanal oalaty dokoika^ adpowiednlob polaczeii na 
llatwie pol^ozenlowaj • WszYstkie polaczenla nalel’^ 



► r^MiAf tT«idO f 



6*l*a. Zaolskl wyj^oiowa umlaazczona na plycla przednlal 
saallaoza Z6 rdwnolegle ayprozadzone na plyoio 
tyljiaJ Bgodnla a labala !• 



Ozoaezenle saclsku 
na plyoie przednlej 


Nuner tqozdwkl 
na listwio 


* + » 


6 


^ + sensing •* 


6 




3 


• — sensing " 




" GND * 


9 



Ta1)ela pol^oZod zaolskdw na plyolo przedalaj 
z Il8tif4 pol4czealo«4« 

6*i*3* Przy programotranlu nalely zwracad ezozegdln^ 
uwagQ na pravidlovoi^^ po^^ozaii* Niepranidiowe 
poli^zania mogq apowodova<5 sniszozanla zaslXaoza* 

6#1#4* •inclad poXi^zed dla niektdrych rodzajdw programoira— 
nla Jest przedstawiony na plycla tylnej. 

Programoaanla naplQala vyJiSoiovego rezyatorera zawn^trzny; 
Dla sapevnienla tego rodzaju praoy ireTmQtrzny latlcuch 
rezystordw slulr^y do ustalenia naplQoia zostaje oda;%- 
ozony od otiwodu, a tv Jego mlejeca zostaje podl<|ozony 
rezystor zewnctrzny* f7arto^6 rezystora zeen^trznego 
povlnoa vynosld 200 Ohm na Jeden Volt napl^oia nyj^olo- 
vego* Uaksymalna imrto^d rezystora zewn^trznego wynosl 
20 kOhm dla P - 317 a dla P - 316 10 kOhm. Dokladno^d 
Icallbracji napl^ola nyj^oiovego, Jakq laoitna uzyskad przy 
eterotranlu obwodea zevrn^trznym Jest zaleina od stabiXno^ 
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XNSTBUKCJA 0BSU7GZ 
3US1UCZY P - 3ie P -- 317 



possoseg^lnyoli r^aysttfrtfv s«vno4rsaroli. 
Uk2ad polQcxetl przy programowantu rasyataraB 
trzuyiD Jast przedatawlony na rya* 9* 



Uprcg^ 



Eya* Q« Uk2ad poZ^czeu pray prograoumanlu napl^ola 
vyj^olowego rezyatoram aewn^tranym. 

Uaaga t 

UlQdzy punktaml 2*-4 laual by<5 podi^ozonp rezyatar 
mnlejszy od 20 UOhm dla P — 317 a 10 tOhm dla P - 316. 
ff przypadlcu, gdy aartoi^ taj aporno^ol Jest wl^ksza 
lub nastQpi rozaarole mi^dzy punktanl 3-4, na ayj^olu 
zaallaoza pojawl sl^ napl^ole vylsza od zoaoionowego 
oo mole sponodona^ przeol^eala 1 uszkodzenla zaslla- 
cza • 

4.3. Programowania naplQoia atyjsalowego oapl^clem asvm^^otnyti^ 
Przy tym rodzaju pracy naplQole wyj^olowo zasllaoza 
rdane Jest napl^olu wzorooweiQU* Polqozenla, Jakla 
aaXely wykonywad, przedstavlone na yys. 10. I 



IlHIll 



HI 






u 



Rys. 10* UkXad poXqozed do programowanla napl^ola 

wyjiolowego zaeilacza napl^olea wzoroonym. 



Ailc. 2 
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Nayleole vzerooveg* irtfdla progranuJeoago ale aofte 
przelcraoBad BO V dla P - 316 a 100 V dia P - 317* 

Uwagat 

Podozaa praoy irBdle napl^ola vzoreowago POBZEBA a aa- 
ailaoaa pred 6 dA. Dlatego « przypadku ulyola drddla 
aaplQoia wzarcowagOi a ktdrago pred moda tylke ayp^yaad, 
nalady Ja wat^pnla ot^oleZyd orfZfsiar&m^ tak» aljy pobdr 
pr^du za ^rddZa wzorcowago byX wlgkBzy od 5 oA» 

Programowaale inredu wyjdoiovega razystoran zaangtrzxiym* 
Pny tyiB rodzaju pracy doXeoza alg aewQgtrzoy pr^doozu* 
2y apornlk w szercg^ewngtrznym opornikioD pr^doozu- 
lym / rys* 15 / • Takta poteozaale umolllvia 
uzyakanla wartodol predu zaaioionow^o maiejazegood aarta- 
dcl uataalonej przy pomooy pokrgteZ * limit currant *■ 
aa plyola przednlej zaallaoza* Schemat poZ^ozed Jest 
przadatawlony na rya* 11 • 







j^ezKsrofi 

riae>cM4M(nMCT' 



oeciftirNtf 

Bya« 11* Uklad programoaanla pr^du vyj^olovago 
rezyatorcm zovmgtrznym* 

Warto^d opomlka molua wyXlozyd za wzoru 



ft 1.56V 

“e “ • 



1 ^ 5 $V 



gdziat 



Eg a wartodd rezyetora programlij^ego 

I i/jdany prqd wyjsciowy / prqd .znamlocawy/ 

prt^d -tZnamiono3».ustawlony wewngtrznsaai 
przcX^cznika^i ogrunlozenia prodowogo* 
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Poatevaft prsM raaystor pr*graauj««r Kg ptpala eaZy 
pr^ wyJfialovT aalaiy sioaava^ raiyatary • aKpavlaKnieJ 

Boop* * 

Prsyklad t 

B^daopr «bp pr^d wpjdoioBp aasilaesa vj^oalX K95 mk» 
Kaiawlamp prsaXdoanlk * liaU.$ Biirr«at ” v poapoji 
aa prsyktad 495 mk» 



“e ■ gg 5 a^ l ~ 8 ig " 



-IVS-V 2 -M 8 



Iloo wpystecBa : 



PS* / 0,3 A X K Ota> - 0,*8 W 

d*|« Pragramowanla produ ayjioiavego aaplQolam sewa^tranya* 
Sterowanle pr^dem xpj^elowyu pray pomocy sewn^trsnego 
aapideia odbyva «lo « ukladzie pnadatawlonya aa rya.12 

I Upf Hil* 1 



IlHlI 



« ti n 



04Upr<1,5V 



Kya. 12« fJkXad pol^ozeii pray prograaowania pr^du «yj^« 
elowegp napi^olen zewnQtrznyn* 



Alt 25 * I a-mv 5 
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Mapi^ol* progranuj^* o warto^el O •• 1^6 V dodaj* sIq 
4o naplgola vywotanego prs«p2yv«a pr<|da prsas rezystor 
R^. W Kakresla praoy atatpprddowej r^l&loa naplQ^ 
Bl^dzy wal^olaml vzmaoDlaosa aynoal ftero Voltdw* 

W praypadRu praoy t>ea napl^ola proRraauj^oeRO pr^d 
ayj^olowy Jaat oRre^lony waoroa 



I.:; - ‘if' - •“ 



gdslos 

- varto^d rezystora netavlozia przet^oznlklem 
currant limit * na pXyeia przednlej 
zasllaoza* 

W przypadku vtdozenla napl^ola programulgcego^pr^d 
vyjlolowy Joat okte^lony wzorem 



1.6BV- Ur 



• 6 B/k. 



ponlairal 



B . -4^ gg - 

* ^ 5ia\ 



l" / l,5gV- U / - 5nA U 



ES- 



gdzla 



Upj. - warto^d napigola programu j^ogo • 



Uwagat 

2mlana polaryzacji naplQOla programuj^cego pro^dzl 
do wzroatu pr^du wyjdoiovego pOT/yleJ jogo xTartodol 
nomlnalnej 1 mole byd przyozyn^ uszkodzenla zaailacza* 

6*6* Praoa azeregowa* 

Ten rodzaj praoy Jest steaowany wtedy, gdy potrzebne 
lest napleole zaallajQce nl^ksze cd napi^oia maksymal*- 
nego lednego zasllacza, przy prddzle nla przekraczajq- 
cym pr^n makaymalnego • 

Sohemat poS^ozeii 1 uzyskana oharakteryatyka a^ przed 
atawlone na rys* 13. 
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Zasltaai 

ZasilaciZ 




o m 

O • 



' Vi ^ 

I # Q I Syqiujii>oga pracy ^/bnopfpabucv 

1 O # l 6tMno / i>aqi a pracy ^tatopfi^domi 

Rys*13» tJklad poit^zeu 1 obarfiRterystyka uzysIdLirama 
przy szeregowej pracy zasilaczy*. 

Vmga: 

Przy pracy ezoregowoj zasllaczy naXeiy ZCTracad uwagg, 
afey ftapl^oie mlQdzy obudow^ a zaclslcani wyjsolonyml nlo 
przekraczaXo4O0V* ^ 

>_■ I 

W wynlku poXQozenla szoregowego otrzyinano charakterysty- 
k« "schodkowq" w zakresle /Btabllizacji 'pr^du - rys. 13 . 
Powstaje ona w wyalku nlejcdnoozesncgo^przej^cla obu 
sasllaozy « zakree pracy BtaXoprqdoireJ . ff zakresle AB 
. / rys. 13 / oba zasllaoze pracujq Jake zrddXa etaionapl^- 
olowe, w punktole B zasllacz Nr 3 /rys. 13/ przechldzi 
w zakrea r ograniczenia pr^du, naplQole na Jego zaciskacl 
wyl^olowych - spada osiqgajqe zero w punkteie C. Balsze 
zmnlejBzanle oporno^cl obolQicnla powoduj© wzrost • 
pradu wyj^clowego przy napl^clu rdwnyn naplQclu I'znoiWW:— 
/imm zaeUaeza Nr 1. WZrost ‘pradu nast^puje do chivlll 
gdy osl^gnle on narto^d pr^du granlcznego zasllaoza Nr 1< 
W punktole D oba zasllacze pracujq w zakresle pracy 
staloprodowoj 1 dalsze zmnlejszeai© oporno^ol powoduje 
zmnlejBzanle napl^ola iryj^clowego przy stolym pradzle 
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INSTBinCCJA 0BSU70X 
Z&SIUCZY r - 316 P - 317 



ivyj^olowyn r6vnyv 

6»t« Pr«oa r6wnol«gka* 

T«n rftdMj pr«oy bo1« \^6 •iftsovaoy pray praey BUlopr%- 
dowej w praypadku* gdy aynagany Jaat pr%d vlelcssy otf 
pr^du l yka ymainaga Jadnego aagllitoia* Uklad polddaad 
oraa aypadkova obaraktaryatyka aaslXaoay Jaat prsadata- 
vlona oa rya* 14* 




I • O I Sygnaitzacja pracy atatonawciowcj 
jo gi } lygnaUzacja pracy fitatopr^dowei 

Rys* 14* TJklad pol^oaeii eraa vypadkova oharaUtexyatylca 
saallaosy pray praoy ydwaolegXaJ* 

W zakrasla praoy na odoliiku AB oharaktaryatykl /rya*13/ 
oba zaslXaoae praouj 4 .^lako i,t66.iA atalopradoira* W eakro* 
ale^r 1 praoujejako irddlo ataZonapleolowe a zasllaoz 
Nr 2 Jako drddXo ataXoprldowa* W zakraaia CD zaallaos 
Nr 2 nla oddaja pr^du da obwodu* Uoo do ebeld^anla R 2 
dostarozpna Jest vyX^ozala przez zasllaos Nr 1 praouJdoy 
Jako ^rddlo stalopr^owa* 

V sakrasle DE zasllaoz Nr 1 praouja Jako drddlo stalona- 

plaolova 1 dostaroza oald moo do oboldlanla 

Uaagai 

Przy praoy rdwitolaglej. aba zasilaeaa aiaszd byd ustavloae 
na Jednakowe naplaole* Gdy varunek ten nla Jest apelnlony 
zasllaoz 0 mnlejezym naplaolu wyjdolovym Bade aXao uszkodi $ 
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ZKSTBinaUA OBSLOOZ 
lUlSXlACKr P-916 P-aiT 



TnmsyitMTp 



amr >7 a 
Bcp ail a 

BP 521 V : / V 
BCP 168 A 
BCP 106 a; : r V 
BP 621 V 
BCP 188 B : 

BCP 188 B 
BCP 211 
BP 821 > 

BP 821 V 

BCT 8d Vtaiipm^ A 
BP 521 V 
BCP -312 C . 

BCP 168 

BCT 82 Itiliij^B V 

BCP 188 a' v 

BCP 188 a 
BCP 168 

BCP 158 a V'-SC'-y 

BCP 188 a 
BCP 188 

BCT 82 Pwil^vi-j 



BCP 211 B, : 

;. BPrsai V . 

;acp;i88 a 

BCP 108 A 
'W 821 V ; 
jBCP 188 a 
^BCP iBa 
;BCP ail 

BP 521 

BCT 89 PbiUpa 
BP 521 V , V 
'bcp_' 213 ':c; 

act 82 PMlip«/‘ 

:acy;'i8e'm-^N^ 

i58->; 

^P. 158.:yf-^:5l:^4 



DloCp 



'Wfc. 401200 
i^p-^iioo 1.'- 
‘aty 4oiaoo::7- 

iTP 401200. - 

Wtf^fuoo i tuiifi 
airp 880500 1 
aip 40150 
airp 40180 



Bj BTP 401400 
Djj BTP 401400 
Dj BTP 401400 ■ 

BTP 401400 

BTT T2400 B Phliiy» 
Dj BTP 680500 B . ' 

BTP 40150 
B. BTP 40150 





XNSTRITKCJA OBSUTOI 
ZASZIACZT P-3id P-ai7 
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ZK9TBUKCJA OBSLCOI 
ZA8XUCST P-3t9 P^tT 




AT/B 3i,2 IV 

AT/B 31,2 on 0,2% IV 
AT/B 31,2 on 0,2% IV 
AT/E 31,2 0,2^ IV 

*13 

AT/B 31,2 on 0,2^ IV 
AT/B 31,2 on 0,2% IV 
R^^ AT/B 31,2 on 0,2^ IV 
AT/E 31,2 on 0,2% IV 
Rjg AT/E^ 312. on 0,2% 0,;l25V 
Rj^g AT/E 312 on 0,2% 0, .25V 

*20 

R^^ AT/B 312 on 0,2% 0, 20V 
Rgg ATA 312 on 0,2% 0, '26V 

*23 *** 

Rg^ AT/E 156 on 0,2% 0,25W 

Egg AT/E 150 on 0,2% 0,26V 

*26 on 0,2% 0,25V 

AT/B 100 OB 0,2% 0,6V 

R^^ PR 106 5 Korn A 0,25V 
Rgg ULT 820 Kora 6% 0,6V 

*30 ^ 

R^^ AT/B 10 Kora 0,2% 2V 

R^g AT/B 4,02 Kora 0,3% IV 
AT/B 3,3 Kon 0,2% 0,6V 
R3^ AT/B 1,8 Kon 0,2% 0,36V, 
R33 AT/B 808 on 0,2% 0, :.26V 
R^^ AT/B 402 on 0,3% 0,26V 
Rg,^ DO 106 430 on 6% 

R33 IO.T 6,6 Ken 6% 0,0V 
R^g ULT 620 OB 6% 0,8V 
*40 8% 0,6V 

ULT 10 Kob 6% 0,8V 
R^2 ULT 30 OB 6% 0,6V 
R^ ULT 15 Kob 6% 0,6V 
ULT 1,6 Kon 6% 0,5V 

*48 ^ 

R^^ ULT 10 Kob 0% 0,5V 

a^^ ULT 610 ora 6% 0,6V 



AT/B 15,6 ea 0,2% IV 
AT/B 16,6 oa 0,2% IV 
AT/B 15,6 oa 0,2% IV 
AT/B 16,6 on 0,2% IV 
AT/B 16,6 oa 0,2% IV 
AT/B 15,6 OB 0,2% IV 
AT/E 16,6 on 0,2% IV 
AT/B 15,6 ora 0,2% IV 
AT/E 15,6 ora 0,2% IV 
AT/B 156 Ora 0,2% 0,r.26V 
AT/E 156 on 0,2% 0,:‘.2SV 

ATA 166 ora 0,2% o,;aev 

AT/K 166 om 0,2% 0,:.25V 
AT/E 156 om 0,2% 0,r-26V 
AT/E 156 on 0,2% 0,:25V 
AT/B 77,7 oa 0,2% 0,25V 
ATA 76|7 on 0,2% 0,25V 
ATA 77,7 om 0,2% 0,25V 
ATA 100 om 0,2% 0,6V 
PR 105 5 Kon A 0,2SV 
ULT 430 Korn 6% 0,%V 
ftfi.T 12 Korn 6% 0,5V 
ATA 4,90 Eon 0,2% IV 
ATA 2 Koa 0,2% 0,6V 
ATA 1,8 Koa 0,2% 0,25V 
AT/E 806 oa 0,2% 0,:26V 
ATA 402 ea 0,2% 0,26V 
ATA 200 oa 0,2% 0,26V 
; ' DO 105 220 on 5% 
tOiT 2,2 Koa 8% 0,6V 
'^ULT 620 ea 6% 0,6V 
ULT 100 on 6% 0,6V 
yLT 10 Kon 6%' 0,5V 
ULT 30 on 6% 0,5V 
ULT 16 Kon 6% 0,6V 
' ULT 1,6 Koa 6% 0,6V 
ULT 610 OB 5% 0,8V 
ULT 10 Koa 6% 0,6V 
ULT 610 Oa 6% 0,5V 

IaFTT? l4-siij 3'i 






INSTBUKOJtA OBSLOOX 
USIIACZT P*-3i« B-iT 



ULT 10 Koa OK 0,BW 
lILT ft,l Koa 0,SW 
liLT 1 Koa 0,0ir 
IO.T 1« KOa 0,SW 
ULT 10 Uoa n( 0,BV 
At/B 1,M Koa 91% 0»6W 
l&T S»1 Koa SB 0,BV 
vKt/B SOB oa BB o,ast 
ULT 18 Koa BB^OiBV 
; UtT to SB 0,BV 
UtT 56 Koa SB 0,6K 
ULT SB Koa SB 0,SV 
r DL 104 100 oa lOB 0.5W 
10 oa SB 0.8W 
^ flB o ,Biir 

si 104 MO ^tt lOB 0«8V 
MLT 8,1 Koa SB 0,5ff 
y vut X6 Koa CB 0,BW 
; AT/B 312 OB 0,2B 0,15W 
:VAT/B 2,34 Kba 0,2B 0,§BW 
51 Kon SB 0.5W 
8B 0,5ff 
];i 6A 81 Koa^B^^ 0,5ff 
0,5\r 

^ MLT , 26 ■ SB 0 , BW 
V ,ia/^ 20 Koa 5B 0 ,BW 
, 10^ 30 oa BB O.Bff 

8,1 Koa bB 0 ,BW 
>.' MLT ISO ba BB 0 ,BW 
0,Bff 

ifibT 3,0 kba SB 0,6W 
*AT/B 312 oa 0,2B 0,a5W 
ULT 2 Koa BB 0,2fiW 
AT/B 2,34 Koa 0,2B 0,8W 
UUT 51 Koa SB 0,6K 
ULT 61 Koa SB 0,5V 
ULT 51 Koa SB 0,5V 
1&T 30 Boa SB 0,5V 



ULT 10 Koa SB 0,8V 
ULT B,1 Koa BB 0,6V 

ULT 16 Koa BB 0,6V 
R^ ULT 10 UOB BB 0,BV 

*53 ^ 0 , 5 » 

Rg^ ULT 6,1 Koa BB 0,BV 
*56 AT/E SO0 oa 2B 0,26V 

*56 

Rg<y lOiT 75 Koa SB 0,5W - 

R-- ULT 56 Koa BB 0,5V ■ 

60 __ •'•■;•'!■■ 

Rgjj IH.T 5S Koa BB 0,BW 

RgQ DL 104 100 OB lOB 0,BV_ y 

ULT 810 OB BB 0,5# 1 

*52 7»oa 2B 0,25 V S-n 

*63 0,5V 

Rg^ ULT 8,4 Korn 6B 0,6# :• 

Rgg MLT 15 Koa 6% 0,5V 

Rgg AT/E 312 oa 0,2B O^OSV 

Rg^ AT/E 2,34 Koa 0,2B 0,25W 

Rgg ULT 51 Kon BB 0,BV v 

R-. MLT 51 Koa 5B 
ow 

R^^ MLT 61 Korn SB 0,BV 
Ry^ MLT 270 oa 5B 0,BV : . 
R^j MLT 20 Koa BB 0,BV ; 

*73 *°™ ®B 0,5V 

R^^ ULT 30om»0,BV 
R^g MLT 3,0 Koa BB 6,5V^. 

R^g ISLt 6,1 Koa BB 0,6# 
itt.T 180 OB bb 0,5V ■ H:; 
R<yg ULT 20 Koa BB 0,6V V V ^ 
R^g IttT 3,0 Koa SB 0^6V 
Rgg AT^ 312 OB 0,2B 0,2BV 
Rg^ ULT 2 Koa BB 0,25V 

*aa 

Rg3 ULT 61 Koa BB.O.BW " 

Rgg ULT 51 Koa 6B 0,5W 
Rgg ULT 51 Korn SB 0,5V 
Egg VOJt it». nt^m BB 0,5V 







XNSTMTKCJA OBSLDOX 
SASXUCCT ^>$t7 
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AT/E 11 oa M O.OBff AT/B 11 oa 3« 0,0«V 

f Kga AI/B.3P1 Mfco.tSS^O.ifrr 

*•• °*** <*••* *»/* *.a* *•■ o,» 0,6V 

*,p M.T too OB OK 0,8V M.T 100 M 86 0,8V 

-Id . ' . . - 



®1 


X»nB«DMt«rT 

lOCSB 0 X 1 : 10(1 UP BOB 400 ^ 


UKSB OU 0,1 UP BOB 400 r 


«8 


KBU BOO + BOO up ISO V 


KEN 1000 uF. TOT 


®8 


XBU 800 4 - BOO uP 150 V 


KEN 1000 uP TOT 


®4 


Krai BOO * BOO up 150 V 


KEN 1000 UP TOT 


«8 


B 44551 - J HOT ^ T lOOu/im 


5 4455 l*iA B 8 B 7 -T-^ 0 uP/ 53 T 


‘ ■ 


dluBuns 


SlUffl 40 S 


■ «8 


UKSB Oil a,B oP B 0 % leov 


UKSS Oil 2,2 UP ao 5 160 T 


®T 


B 44651 *J H 6 T «4 loou/ieor 


B 44 B 51 -A 52 BT-T^B 0 aP/ 52 T 






. SiUBMU 




BED SOOttP/BSV 


KBO BOOuP/aST 


«• 


KEU ioouV/i 6 V '■ ^ 1 ”:' 


KBM lOOuF/lSV 


«10 


KEM lOOuF/lBV 


KEU lOOuP/lSV 


.®11 


KBD 500 UP/ 15 V 


KBD 500 UP/ 15 V 


°ia 


MKSE Oil a.BuP 150 V B«t 


UKSB Oil 2,3 uP 150 T BOU 


«13 


kem 5 - uP/isv ■ ' 


KEU 5 uP/lBT 


®14 


BED 500 uP/BSV- ,- ■ 


KED 500 uP/aSV 


«18 


KBD 500 UP/B 5 V s x>r-' ^ -vv 


KED 500 uF/aSV 


“l 8 


KEU 100 UF/ 15 V . ^ ' 


KBUlOO uP/lBV 


®17 


KEU 100 UF/ 15 V /V-' ■■/:'■• i' 


KEW 100 UP/ 15 V 


®18 


KES 100 uP/lBV ‘ 


KBS too tiP/lBV 



’ Cj, UKSB Oia 0,0AT nP80« lOOV VXSE 018 O.OATnV toU lOOV 

®aO *®* ><w. ■ _ KSB oil ^8 nr ton 880V 

Praokalalkl ■■ 

Fpl n-8 8-4463-008-1 ^ ^ ^ ^ 

B«ipl«osaikl t*pikiftwt 

VBA U VBA U 

•a VBA 0,BA ffBA I^IA 

tardvfcl »rcn«llMorjD* 

^vdwk* t«X*t«ehnlesaa BO mK IIT 2arBwka t«l«t»oho.BOaAl2' ’ 
^vBwka t*X«t«ohav 50 BA 12V £;arB«kB t*l«t««ho«60BAiV ’ 
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icitruntk 
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